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Halk sağlığı Laboratuvarlannda, sularda ruhsat, denetim izleme, kontrol izleme, piyasa 
gözetimı-denctimi ve diğer çalışmalar için numune kabul kriterleri hazırlanarak ilgi yazı ile 81 il 
Yalılığine cianderılmiştir. 

Söz konusu numune kabul kriterleri mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda re' ize edilmiş olup Ek'de 
yer almaktadır. Laboratuvarlar burada yer alan kriterleri esas alarak kendi iç prosedürlerini oluşturup 
uygulamaları hususunda: 

Bılgılerını \ gereğini rica ederim. 

Doç. Dr. M. Kemal BAŞARALI 

Bakan a. 
Kurum Başkan Yardımcısı 

EK: Numunc Kabul Kriterleri (5 sayfa) 

DAGITIM: 

Gereği: 

8111 Valiliğine 
	

Çevre Sağlığı Daire Başkanlığına. 
(Halk Sağlığı Müdürlüğü) 

Halk Sağlığı Labontuvarları Daire Başkanlığı Adnan Satigun Cad, No:55 litillitı-Sıhhiye-Ç :İnkaya ANKARA 
Klinik Dışı Laboratuvar Hıammien Bınmı Halil ARSLAN 	ı03!2> 565 5477 F3x:ı0312i 565 5708 «Iş: 
hsl thsk.saglik.govir e-posta: halilarsleaLgsaglik.govır 

Evrakin elektronik 	ıtırelinv nitp .-belge saglik got- -11 aibeenden ne9N410--(402-4263-bt 'd.' e<ı,c7de.iI kukla: ıle env:Hirsınıte 
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KİNIYASAL ANALIZ İÇİN GÖNDERILEN . UNIDNELER 

Kullanılan kabın özellikleri 

▪ N umm: kaplan suyun kimyasal yapısını degiştirmeyecek nitelikte. bu amaç için üretilmiş temiz 
plastik ı P?. PE. RUE> eya cam kaplarda olmalıdır kimşmal maddelerle steril edilmiş kaplarda gelen 
numuneler kabul edilmemelidir. Zarar görmüş kırık-çatlak ve sızılırma yapan numune kaplarında gelen 
numuneler kabul edilmenıelidir. 
si 	Orijinal ambalajında gönderilen niımunelerde: seri parti numarası. üretim i.e son kullanma tarihi 
bulunma> 3n su numuneleri ve've> a kapak buluntu:bi bozulmuş şişeler damacanalar kabul edilmemelidir 
• Nunıuneler istenen parametrelerin çalışılması için yeterli miktarda olmalıdır. ı klüşterinin görüşüne 
göre belirli parametrelerin çalışması icin numune alınabilinır.ı 

Su Numunelerinin Saklanması %e Lasınması 

ilim su numunelen alındıktan sonra giirws ışınlarından korunarak saklannıalı e taşıma lıdır 
Numuneler tablo 2.,%e göre kabul edilmelidir. 

Numune kabul e% rakları 

• Denetim izlemesi ıe kontrol izlemesi kapsamında gelen numunderde kod numarası bulunmalıdır 

Numuney e ait analiz talep form ve sem resmi yazı lutanakta. [Kilis amacı seistenilen analizleri ilgili 
yimennelik madde ses. ey a :tablo numarası, ökunabilir sekilde mutlaka belinılmelidir. Bunların herhangi 
bıriıinin belinilmedigi durumlarda numuneler kabul edilmemelidir. 

Istisnai durumlar 

Aşağıda belirlenen dummlarda numuneler Numune Kabul Kriterlerinde verilen şartlar dışında da. 
raporda bu durumun beli:Inmesi şartı ile kabul edilebilir 

Salgın se benzeri olağan üstü durumlarda. 
1- 	Bir kez daha numuney e UlaŞlisrlakı iddrıktıll ııbrna,acak durumlarda 

Net Laboratuvar, geçerli ve güncel kaynak göstermek ve buna iç prasedfiründe belirtmek kumlu ile yukarda 
belirtilen kuralları, ilave önlemler alabilir. 

I makul elelaronık ımsalı eurıume hap mbelge saglık goı ir adrmanden rıedkıd 	 id--l9k3<05c7dhil kodu ıle crıWıdırsınıs 
Bu belge ık.(70 sı» ıle elektro:ilk ini.% kanuna gore gu‘enlı clektronık ma ıle ınwalanin/nı 



MİKROBİYOLOJİK VE KIMYASAL ANALIZ IÇEN ALİNAN SU NUMUNELERİNİN 
LABORATUVAR KABUL KRITERLERI 

()nemli: Hazırlanan bu kriterler. laboratuvarlar arası farklı uygulamaları ortadan kaldırmak ve 
ıdusafuluslararası standart ve yaklaşımların ülke çapinda nygulanabilmesini ‘aglaırıak amacıyla 
haurlımmutır. Laboratuvar burada yer alan kriterleri esas alarak mutlaka. kendi i‘ prosoılarünfi oluşturmalı 

,rayrrılaınahdır. 

MİKROBİYOLOJİK ANALIZ KİN GÖNDERILEN NUMUNELER 

kullanılan kabın özellikleri. taşıma ve saklama ile ilgili kurallar 

.1  Tüm su çeşitleri için kullanılacak kaplar, bu amaç ıçin üretilmiş stern plastik PP. PEi veya steril cam kaplar 
olmalıdır. Numune kaplan sızdırmaz özellikle olmalı kırık-çatlak olmamalıdır. 

• Dezenfekte edilen I Klor. ozon. Ilidrojen peroksit vb., veya dezenfekte edildiğinden şüphe duyulan tüm su 
çeşitleri. sodyıum tiy 	kaplara alınmalıdır 

Hemodiyaliz çoşelcilerınin endmokcin aranması için kullanılacak su nuntuneleri tksınden arındırılmış kap 
veya sod>um ü> osiiiiinsız suni I kap içerisinde getirilmelidir. 

• Orijinal ambalajmıla gönderildiği belirtilen mınumelerin kapak bütünlüğü korunmuş olmalıdır. 

• Numune miktarı istenen paraınetrelerin çalışılması için yeterli olmalı ve buna usgun yeterli büytiklük 
veNeya sayıda kaplar kullanılmalıdır. Tablo I 'de nurnune ellisine göre numune miktarları yerdmiştir. 

• Numune konulan kapların t I Oluk kısmı boş bırakılmalıdır 

• Ambalajlanınış suların kullanıldığı sebillerden alınan sular. kaynak suyu ‘vsa doğal mineralli su olarak 
kabul edilir 

ir Tüm su ntımuneleri en kısa zamanda laboratuvara ulaşurılmalı Ye analize alınmalıdır. Bu süre numunenin 
alındığı saatten itibaren, numunenin kendi sıcaklığında muhafaza edilmesi halinde en fazla 6 saat. soğuk 
zincirde ı5,..3rC ise en fazla 24 saattir. Numunenin alındığı andan analize kadar. olması gereken en fazla 
süre. numune cinsi dikkate alınarak Tablo I 'de verilmiştir. 

• Tüm su nunıuneleri alındıktan sonra güneş ışınlarından korunarak ve birbirlerine bulaş olmasını 
engelleyecek önlemler alınarak soğuk zincirde ı 5:3i; Cıle saklanmalı Ye taşınnıalıdır. Bu şartların 
sağlanması için nurnune alımı ve taşlısmasından sorunda birim. gerekli önlemleri alarak numuneleri 
laboratuvara teslim etniell ve bu amaca uygun taşıma kaplan kullanılmalıdır. 

z Numunenin berlianui bır kısmı donmuş olmamalıdır. 

\ umune kabul evrakları 

\ umunenin analizınin yapılmasını isteyen birim kışı tarafından. nuntune>e ait ıınalit talep fonun ve veya 
resıni yazınıtanakta numune' ı akın kişi. numunenin alındığı tarih su saat. geliş amacı ve ışıenilen analizler ilgili 
yıınetnıelik madde ye ' ey a tablo numarası ile veya doğrudan parametre adları yazılarak ı mutlaka belinihnelidir. 
Bunların herhangi birisinin belirtilmediği durumlarda numuneler kabul edilmemelidir. 

istisnai durumlar 

Aşağıda belirlenen durumlarda numuneler Numune Kabul Kriterlerinde verilen şartlar dışında da, 
raporda bu durumun belinilmesi şartı ile kabul edilebilir. 

Salgın ve benzeri olağan üstü durumlarda, 
z Bir kez daha numune' e ulaşılması mümkün olamayacak durumlarda. 
z Dinli mevzuat kapsamında takibi y apılan numuneler hariç. müştcrinin u ğunsuzlınku kabul etmesi se bunun 

raporda holirtilmeğ ııu it' 

Not Laboratuvar, geçerli ve güncel kaynak göstermek ve bunu iç prosed nde belirtmek koşulu ile yukarıda 
belirtilen kuralları, ilave önlemler olabilir. 

1:•ralan dekti , 	 ı-hclge >3*.- 	 ' 
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